
SNAP* Lepto 

Diagnostico in vitro per la ricerca di anticorpi anti-Leptospira in siero canino.

Precauzioni e avvertenze 

• Tutti i rifiuti devono essere sottoposti a opportuna decontaminazione prima  
dello smaltimento.

• Non mescolare componenti di kit che presentino diversi numeri di lotto.

• Non usare un dispositivo SNAP che sia stato attivato prima di inserirvi un campione.

• Questo kit non permette la distinzione tra anticorpi a sierotipo patogenico e non 
patogenico di Leptospira.

• Questo kit non permette la distinzione tra anticorpi prodotti in seguito ad 
un’infezione naturale dell’organismo e quelli prodotti da vaccinazione.

• Fare riferimento alla scheda di sicurezza specifica del paese per l’identificazione  
dei pericoli regionali.

Conservazione 

• Conservare a una temperatura compresa tra 2–8°C fino alla data di scadenza.

• Prima di eseguire il test, tutti i componenti devono essere a temperatura ambiente 
(18–25°C).

Componenti del kit 
Articolo Reagente Quantità

1
1 flacone di coniugato antigene Leptospira: HRPO 
(conservato con ProClinTM 150)

3,8 ml

2 Dispositivo SNAP 5 o 10

 Reagenti contenuti in ciascun dispositivo:
 Soluzione di lavaggio (conservato con ProClinTM 150) 0,4 ml
 Soluzione di substrato 0,6 ml

 Altri componenti: pipette di trasferimento, provette per campione e una  
 rastrelliera per reagenti

ATTENZIONE

Coniugato - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313: Può provocare una 
reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. Evitare di respirare la nebbia/i vapori. Indossare guanti protettivi. IN CASO 
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. In caso di 
irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Soluzione di lavaggio - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/
P337+P313/P333+P313: Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca 
grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici. Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare la nebbia/ i vapori. Indossare 
guanti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare 
un medico.

Informazioni sul campione 

• I campioni devono trovarsi a temperatura ambiente 18–25°C prima di iniziare la 
procedura del test.

• Siero, essere impiegati freschi o conservati a temperature comprese tra 2–8°C  
per un periodo massimo di una settimana.

• Per poterli conservare più a lungo, siero possono essere congelati (-20°C o a 
temperatura inferiore),  
quindi devono essere centrifugati di nuovo prima del loro impiego.

• I risultati non vengono alterati utilizzando campioni emolizzati, itterici o lipemici.

Procedura del test 

1. Lasciare tutti i componenti a temperatura ambiente  
18–25°C per 30 minuti. Non riscaldare.

2. Servendosi della pipetta, dispensare 3 gocce  
di campione in una provetta nuova. 

3. Tenendo il flacone in posizione 
verticale, aggiungere 4 gocce  
di coniugato nella provetta. 

4. Mettere il tappo sulla provetta  
e mescolare accuratamente  
capovolgendola da 3 a 5 volte.

5. Collocare il dispositivo su una superficie piana.  
Trasferire tutto il contenuto della provetta nel  
pozzetto del campione, prestando attenzione  
a non far schizzare il contenuto fuori del pozzetto.

 Il campione fluisce attraverso la finestra dei  
risultati, raggiungendo il cerchio di attivazione  
in circa 30–60 secondi. Parte del campione  
potrebbe rimanere nel pozzetto del campione.

6. APPENA il colore compare nel cerchio di attivazione, premere l’attivatore con 
fermezza fino a quando non si trova a filo con il corpo del dispositivo.

 

Nota: alcuni campioni potrebbero non fluire nel cerchio di attivazione entro 60 
secondi, di conseguenza il cerchio potrebbe non cambiare colore. In questo  
caso, premere l’attivatore dopo che il campione è passato attraverso la finestra  
dei risultati.

7. Leggere il risultato del test trascorsi 10 minuti.

 Nota: il punto del controllo positivo potrebbe svilupparsi prima, ciononostante  
l’esito dell’esame non è da considerarsi definitivo prima che siano trascorsi  
10 minuti.

Interpretazione dei risultati del test 

Risultati positivi

Lo sviluppo di colore nei punti campione indica la presenza di anticorpo anti-Leptospira 
nel campione.

Risultati negativi

Solo la macchia del controllo positivo sviluppa il colore.

Risultati non validi

• Sfondo — Se si lascia fluire il campione oltre il cerchio di attivazione, lo sfondo può 
sviluppare colore. Uno sviluppo di colore sullo sfondo in quantità ridotta è normale. 
Tuttavia, se il colore dello sfondo impedisce di leggere i risultati, ripetere il test.

• Nessuno sviluppo di colore — Se il controllo positivo non sviluppa colore,  
ripetere il test.

Riassunto del redimento in base alla titolazione MAT 

SNAP* Lepto 

Diagnóstico in vitro para a detecção de anticorpos anti-Leptospira em soro canino.

Precauções e advertências 

• Todos os resíduos devem ser adequadamente descontaminados antes do descarte.

• Não misture componentes de kits com números de lote diferentes.

• Não use um dispositivo SNAP que tenha sido ativado antes do acréscimo da amostra.

• Este teste de diagnóstico não consegue diferenciar anticorpos contra sorovares 
patogênicos e não-patogênicos de Leptospira.

• Este teste de diagnóstico não é capaz de diferenciar anticorpos produzidos como 
resultado de uma infecção natural do organismo e os produzidos por meio de 
vacinação.

• Consultar a Ficha de Informações de Segurança do Produto específica para o país 
para a identificação de riscos locais.

Armazenagem 

• Armazenar a 2–8°C até a data de vencimento.

• Todos os componentes devem estar à temperatura ambiente (18–25°C) antes de 
executar o teste.

Componentes do kit 
Item Reagentes Quantidade

1
1 frasco de conjugado Antígeno de Leptospira:HRPO 
(Conservado com ProClinTM 150)

3,8 ml

2 Dispositivo SNAP 5 ou 10

 Reagentes contidos em cada dispositivo:
 Solução de lavagem (Conservado com ProClinTM 150) 0,4 ml
 Solução de substrato 0,6 ml

 Outros componentes: Pipetas de transferência, frascos de amostras e um suporte 
de reagentes

ATENÇÃO

Conjugado - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313:  
Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos 
com efeitos duradouros. Evitar respirar as névoas/ vapores. Usar luvas de proteção. 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. 
Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Solução de lavagem - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/
P337+P313/P333+P313: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Provoca 
irritação ocular grave. Nocivo para os organismos aquáticos. Nocivo para os 
organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evite respirar névoas/vapores. Usar 
luvas de protecção/ protecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO 
COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se 
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso 
a irritação ocular persista: consulte um médico. Em caso de irritação ou erupção 
cutânea: consulte um médico.

Informações sobre a amostra 

• As amostras devem estar à temperatura ambiente 18–25°C antes do início do 
procedimento de teste.

• Pode ser usado soro fresco ou armazenado a 2–8°C por uma semana.

• Para uma armazenagem mais longa, o soro pode ser congelado  
(-20°C ou abaixo) e recentrifugado antes da utilização.

• As amostras hemolisadas ou lipêmicas não afetarão os resultados do teste.

Procedimento de teste 

1. Deixe que todos os componentes se equilibrem  
à temperatura ambiente 18–25°C durante  
30 minutos. Não aqueça. 

2. Usando a pipeta inclusa no kit,  
passe 3 gotas de amostra para  
um tubo de amostra novo.

3. Mantendo o frasco na posição vertical,  
acrescente 4 gotas de conjugado ao  
tubo de amostra.

4. Tampe o tubo de amostra e misture-o  
bem ao invertê-lo de 3 a 5 vezes.

5. Coloque o dispositivo sobre uma superfície  
horizontal. Acrescente todo o conteúdo do  
tubo de amostra ao orifício de amostra, com  
cuidado para não deixar que respingue fora.

 A amostra fluirá pela janela de resultado,  
alcançando o círculo de ativação em  
aproximadamente 30 a 60 segundos.  
Pode ser que reste um pouco de amostra  
no orifício de amostra.

6. ASSIM que a cor aparecer no círculo de ativação, empurre firmemente o ativador 
até que esteja nivelado com o corpo do dispositivo. 

 

Observação: algumas amostras podem não fluir para o círculo de ativação dentro 
de 60 segundos e, portanto, o círculo pode não mudar de cor. Neste caso, aperte 
o ativador depois que a amostra tiver fluído pela janela de resultado.

7. Leia o resultado do teste em 10 minutos.

 Observação: O controle positivo pode se desenvolver mais rapidamente, mas os 
resultados não estão completos até 10 minutos.

Interpretação dos resultados 

Resultado positivo

Qualquer surgimento de cor nos poços de amostra indica a presença de anti-Leptospira 
anticorpo na amostra.

Resultado negativo

A cor só surge no ponto de controle positivo.

Resultados inválidos

• Fundo — Se permitir que a amostra flua além do círculo de ativação, pode surgir 
cor no fundo. Um pouco de cor no fundo é normal. Porém, se o fundo colorido 
obscurecer o resultado do teste, repita o teste.

• Não surge cor — Se o controle positivo não acarretar no surgimento de cor,  
repita o teste.

Resumo do Desempenho dos títulos de MAT 

SNAP* Lepto 

Diagnóstico in vitro para la detección de anticuerpos anti-Leptospira en suero canino.

Precauciones y advertencias 

• Todo desecho debe ser descontaminado apropiadamente antes de su eliminación.

• No mezclar componentes de kits con diferentes números de lote.

• No usar un dispositivo SNAP que haya sido activado antes de haber añadido  
la muestra.

• Este kit no puede diferenciar entre anticuerpos a los serovares patogénicos y no 
patogénicos de Leptospira.

• Este kit no puede diferenciar entre anticuerpos producidos como resultado de una 
infección natural por el organismo y aquellos producidos por vacunación. 

• Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales específica del país para 
identificación de peligros regionales.

Almacenamiento 

• Almacenar a 2–8°C hasta la fecha de caducidad.

• Todos los componentes deben estar a temperatura ambiente (18–25°C) antes de 
realizar el análisis.

Componentes del kit 

Artículo Reactivos Cantidad

1
1 frasco de conjugado antígeno Leptospira:HRPO
(conservada con ProClinTM 150)

3,8 ml

2 Dispositivo SNAP 5 ó 10

 Reactivos contenidos en cada dispositivo:

 Solución de lavado (conservada con ProClinTM 150) 0,4 ml

 Solución substrato 0,6 ml

Otros componentes: Pipetas de transferencia, tubos de muestra y rejilla de reactivos

ATENCIÓN

Conjugado - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313:  
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar respirar la niebla/los vapores.  
Llevar guantes de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:  
Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea:  
Consultar a un médico.

Solución de lavado - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/
P337+P313/P333+P313: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca 
irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar respirar la niebla/los 
vapores. Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En 
caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Información de muestras 

• Las muestras deben estar a temperatura ambiente (18–25°C) antes de comenzar el 
procedimiento de análisis.

• Para muestras de suero, ya sea fresco o almacenado a 2–8°C durante una semana 
como máximo.

• Para un almacenamiento más prolongado, el suero puede congelarse (-20°C, o a 
temperatura más fría). Habrá que volver a centrifugarlo antes de usarlo.

• Las muestras hemolizadas o lipémicas no afectarán los resultados del análisis.

Procedimiento de análisis 

1. Si los componentes están almacenados refrigerados, 
esperar a que se equilibren a temperatura ambiente 
(18–25°C) durante 30 minutos. No calentarlos.

2. Con la pipeta del kit, verter  
3 gotas de muestra en un  
tubo de ensayo nuevo.

3. Agregar 4 gotas de conjugado  
al tubo de ensayo sosteniendo  
la botella en posición vertical.

4. Tapar el tubo de ensayo y mezclarlo  
a fondo invirtiéndolo entre 3 y 5 veces.

5. Colocar el dispositivo sobre una superficie  
horizontal. Agregar todo el contenido del  
tubo de ensayo en el pocillo de muestras,  
teniendo cuidado de no verter el contenido  
fuera de dicho pocillo.

 La muestra fluirá por la ventana de  
resultados, alcanzando el círculo de  
activación en aproximadamente 30–60  
segundos. Es posible que quede algún  
resto de la muestra en el pocillo.

6. En cuanto aparezca color en el círculo de activación, presionar el activador con 
firmeza hasta que quede al ras con el cuerpo del dispositivo. 

 

Nota: es posible que alguna muestra no fluya hacia el círculo de activación  
dentro de los 60 segundos, y, por lo tanto, el círculo no se coloreará. En ese  
caso, presionar el activador después de que la muestra haya fluido por la  
ventana de resultados.

7. Leer los resultados del análisis a los 10 minutos.

 Nota: Puede ocurrir que el punto del control positivo desarrolle antes el color; sin 
embargo, la prueba no se habrá completado hasta que no pasen los 10 minutos.

Interpretación de los resultados de los análisis 

Resultado positivo

Cualquier desarrollo del color en los puntos de la muestra indica la presencia de  
anti-Leptospira anticuerpo en la muestra. 

Resultado negativo

Solamente se produce color en el punto del control positivo.

Resultados inválidos 

• Fondo — Es posible que se produzca color de fondo si se permite que la muestra 
fluya sobrepasando el círculo de activación. Algo de color de fondo es normal.  
Sin embargo, si el color de fondo dificulta el resultado del análisis, repítalo. 

• No se produce color — Si en el punto del control positivo no se produce color, 
repita el análisis.

Resumen del rendimiento según la titulación MAT 

SNAP* Lepto 

In-vitro-Diagnostikum zum Nachweis von anti-Leptospira Antikörpern im Serum von 
Hunden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise 

• Alle Abfälle müssen vor der Entsorgung ordnungsgemäß dekontaminiert werden.

• Komponenten aus Kits mit unterschiedlichen Chargenbezeichnungen nicht 
zusammen verwenden. 

• Wenn eine SNAP Testeinheit vor Zugabe der Probe aktiviert wurde, darf sie nicht 
verwendet werden.

• Dieser Test kann nicht zwischen Antikörpern pathologischer und  
nicht-pathologischer Serotypen von Leptospiren differenzieren.

• Dieser Test kann nicht zwischen Antikörpern, welche aufgrund einer natürlichen 
Infektion mit dem Erreger und solchen, welche durch eine Impfung gebildet 
wurden, unterscheiden.

• Für die regionale Gefahrenidentifikation verweisen wir auf das länderspezifische 
Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung 

• Der Test muss bei 2–8°C gelagert werden. 

• Alle Bestandteile müssen Raumtemperatur (18–25°C) haben, bevor der Test 
durchgeführt wird.

Kitkomponenten 

Artikel Reagenzien Menge

1
1 Fläschchen Leptospira Antigen:HRPO Konjugat 
(Konservierungsstoff: ProClinTM 150)

3,8 ml

2 SNAP Testeinheit 5 oder 10

 In jeder Testeinheit enthaltene Reagenzien:

 Waschlösung (Konservierungsstoff: ProClinTM 150) 0,4 ml

 Substratlösung 0,6 ml

 Sonstige Komponenten: Transferpipetten, Probenröhrchen und Reagenzständer

ACHTUNG

Konjugat - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313:  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen,  
mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe 
tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Waschlösung - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/P337+P313/
P333+P313: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere 
Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Informationen zur Probe 

• Die Proben müssen vor der Durchführung des Tests Raumtemperatur 18–25°C 
erreicht haben.

• Für diesen Test kann Serum, entweder frisch oder bei 2–8°C bis zu einer Woche 
gelagert, verwendet werden.

• Zur längeren Lagerung kann das Serum eingefroren (-20°C oder kälter) werden.  
Vor Verwendung erneut zentrifugieren.

• Hämolysierte oder lipämische Proben beeinträchtigen die Testergebnisse nicht.

Testverfahren 

1. Alle Reagenzien vor Gebrauch 30 Minuten auf Zimmertemperatur  
(18–25°C) erwärmen lassen. Nicht erhitzen.

2. Mit der im Lieferumfang enthaltenen  
Pipette 3 Probentropfen in ein  
neues Probenröhrchen pipettieren.

3. Die Flasche senkrecht halten  
und 4 Tropfen Konjugat in das  
Probenröhrchen hinzugeben.

4. Das Probenröhrchen verschließen  
und 3-bis 5-mal umdrehen, um  
den Inhalt gut zu vermischen.

5. Die Testeinheit auf eine ebene Fläche legen.  
Den gesamten Inhalt des Probenröhrchens  
in die Probenvertiefung geben. Darauf achten,  
dass der Inhalt nicht außerhalb der  
Probenvertiefung spritzt.

 Die Probe fließt nun über das Auswertefenster  
und erreicht nach ca. 30–60 Sekunden den  
Aktivierungskreis. Es ist möglich, dass etwas  
Probe in der Probenvertiefung zurückbleibt.

6. SOBALD sich der Aktivierungskreis zu verfärben beginnt, den Aktivator fest 
eindrücken, bis er auf gleicher Ebene mit dem Körper der Testeinheit ist. 

 

Hinweis: Manchmal fließen Proben nicht innerhalb von 60 Sekunden zum 
Aktivierungskreis und der Kreis nimmt eventuell keine Färbung an. In diesem Fall ist 
der Aktivator zu drücken, wenn die Probe über das Auswertefenster geflossen ist. 

7. Nach 10 Minuten das Testergebnis ablesen.

 Hinweis: Der Farbpunkt der positiven Kontrolle kann sich bereits früher färben, 
das endgültige Testergebnis liegt jedoch erst nach 10 Minuten vor.

Testinterpretation 

Positive Ergebnisse

Jede Farbentwicklung in den Probenanzeigen zeigt die Präsenz von anti-Leptospira-
Antikörpern in der Probe an. 

Negative Ergebnisse

Nur der positive Kontrollbereich entwickelt eine Färbung.

Ungültige Ergebnisse

• Hintergrund — Wenn die Probe über den Aktivierungskreis hinaus läuft, kann sich 
eine Hintergrundfarbe ergeben. Etwas Hintergrundfarbe ist normal. Wenn jedoch 
ein farbiger Hintergrund das Testergebnis verdeckt, ist der Test zu wiederholen.

• Keine Farbentwicklung — Wenn sich keine Färbung bei der positiven Kontrolle 
einstellt, ist der Test zu wiederholen.

Ergebnisübersicht nach MAT Titer 

SNAP* Lepto 

Diagnostic in vitro pour la détection des anticorps anti-Leptospirose dans le serum 
canin.

Précautions et mises en garde 

• Tous les déchets doivent être décontaminés comme il se doit avant leur mise au rebut.

• Ne pas mélanger les composants des trousses comportant des numéros de  
série différents.

• Ne pas utiliser le dispositif SNAP s’il a été activé avant que n’y soit ajouté 
l’échantillon.

• Ce test ne permet pas de différencier les anticorps des sérovars pathogéniques  
et non-pathogéniques de Leptospira.

• Ce test ne permet pas de différencier les anticorps produits en réaction à une 
infections naturelle de ceux produits suite à une vaccination.

• Se référer à la fiche de données de sécurité spécifique au pays pour identifier les 
dangers régionaux.

Conservation 

• Conserver à 2–8°C jusqu’à la date de péremption.

• Tous les composants doivent être à la température ambiante (18–25°C)  
avant d’effectuer le test.

Composants de la trousse 

Article Réactifs Quantité 

1
1 flacon de conjugué Leptospira antigène:HRPO 
(Conservateur: ProClinTM 150)

3,8 ml

2 Dispositif SNAP 5 ou 10

 Réactifs présents dans chaque dispositif:

 Solution de lavage (Conservateur: ProClinTM 150) 0,4 ml

 Solution de substrat 0,6 ml

 Autres composants: pipettes de transfert, tubes d'échantillon et support à réactifs

ATTENTION

Conjugué - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313: Peut provoquer 
une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Porter des gants de 
protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au 
savon. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Solution de lavage - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/
P337+P313/P333+P313: Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une 
sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer 
les brouillards/vapeurs. Porter des gants de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation 
oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: 
consulter un médecin.

Informations concernant les échantillons 

• Les échantillons doivent être amenés à la température ambiante (18–25°C) avant 
d’effectuer le test.

• Il est possible d’utiliser du sérum, frais ou conservé entre 2–8°C pendant une 
période d’une semaine maximum. 

• Pour une durée de conservation supérieure, il est possible de congeler le sérum 
(-20°C ou en dessous) et de le centrifuger à nouveau avant l’emploi.

• Des échantillons hémolysés ou lipémiques n’affecteront pas les résultats.

Procédure du test 

1. Laisser tous les composants s’équilibrer à la température  
 ambiante (18–25°C) pendant 30 minutes. Ne pas chauffer.

2. À l’aide de la pipette fournie,  
distribuer 3 gouttes d’échantillon  
dans un nouveau tube.

3. Tenir le flacon à la verticale et ajouter  
4 gouttes de conjugué dans le tube. 

4. Reboucher le tube et mélanger  
soigneusement avec 3 à 5 inversions.

5. Placer le dispositif sur une surface horizontale.  
Ajouter la totalité du contenu du tube dans le puits à  
échantillon en évitant toute éclaboussure hors du puits.

 L’échantillon va s’écouler à travers la fenêtre de  
lecture avant d’atteindre le cercle d’activation  
après 30–60 secondes environ. Il est possible  
qu’une partie de l’échantillon reste dans le puits.

6. Dès que le cercle d’activation COMMENCE à changer de couleur, enfoncer 
fermement l’activateur pour l’aligner sur le corps du dispositif. 

 

Remarque: il est possible que certains échantillons n’atteignent pas le cercle 
d’activation en 60 secondes, auquel cas le cercle risque de ne pas changer de 
couleur. Si cela se produit, appuyer sur l’activateur une fois que l’échantillon a 
traversé la fenêtre de lecture.

7. Lire les résultats du test au bout de 10 minutes.

 Remarque: La pastille de contrôle positif peut apparaître plus tôt mais le résultat 
peut seulement être considéré comme final au bout de 10 minutes.

Interprétation des résultats 

Résultat positif

Tout changement de couleur dans la pastille échantillon révèle la présence d’anticorps 
anti-Leptospira dans le sérum.

Résultat négatif

Seule la pastille de contrôle positif change de couleur.

Résultats non valides 

• Fond — Si l’échantillon dépasse le cercle d’activation, une couleur de fond peut 
apparaître. Ceci est normal dans certaines limites. Toutefois, si cette couleur de 
fond obscurcit les résultats du test, il faut refaire le test.

• Absence de couleur — Si le contrôle positif ne vire pas, refaire le test.

Résumé des résultats par Titre MAT 

SNAP* Lepto 

In vitro diagnostic for the detection of anti-Leptospira antibodies in canine serum.

Precautions and warnings 

• All wastes should be properly decontaminated prior to disposal.

• Do not mix components from kits with different serial numbers.

• Do not use a SNAP device that has been activated prior to the addition of sample.

• This test kit cannot differentiate between antibodies to pathogenic and 
nonpathogenic serovars of Leptospira.

• This test kit cannot differentiate between antibodies produced as a result of a 
natural infection with the organism and those produced by vaccination.

• Refer to country specific Material Safety Data Sheet for regional hazard 
identification.

Storage 

• Store at 2–8°C until expiration date.

• All components must be at room temperature (18–25°C) before running the test.

Kit components 

Item Reagents Quantity

1
1 bottle of Leptospira Antigen: HRPO Conjugate  
(Preserved with ProClinTM 150)

3.8 mL

2 SNAP Device 5 or 10

 Reagents contained in each device:

 Wash solution (preserved with ProClinTM 150) 0.4 mL
 Substrate solution 0.6 mL

 Other components: transfer pipettes, sample tubes and reagent rack

WARNING

Conjugate - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313:  
May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects.  
Avoid breathing mist/vapors. Wear protective gloves. IF ON SKIN: Wash with plenty  
of soap and water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Wash Solution - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/P337+P313/
P333+P313: May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. 
Harmful to aquatic life. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid breathing 
mist/vapors. Wear eye protection/face protection. Wear protective gloves. IF IN EYES: 
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If 
skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Sample information 

• Samples must be at room temperature 18–25°C before beginning the test procedure.
• Serum, either fresh or stored at 2–8°C for up to one week, can be used.
• For longer storage, serum can be frozen (-20°C or colder) and then recentrifuged 

before use.
• Hemolyzed or lipemic samples will not affect test results.

Test procedure 

1. Allow all components to equilibrate at room temperature  
18–25°C for 30 minutes before use. Do not heat.

2. Using the pipette provided, dispense 3  
drops of sample into a new sample tube.

3. Holding the bottle vertical, add 4 drops  
of conjugate to the sample tube.

4. Cap the sample tube and mix it thoroughly  
by inverting it 3–5 times.

5. Place the device on a horizontal surface. Add the  
entire contents of the sample tube to the sample  
well, being careful not to splash the contents  
outside of the sample well.

 The sample will flow across the result window,  
reaching the activation circle in 30–60 seconds.  
Some sample may remain in the sample well.

6. When color FIRST appears in the activation circle, push the activator firmly until it is  
flush with the device body. 

 

Note: Some samples may not flow to the activation circle within 60 seconds, and 
therefore, the circle may not turn color. In this case, press the activator after the 
sample has flowed across the result window.

7. Read test result at 10 minutes.

 Note: The positive control may develop sooner, but results are not complete until 
10 minutes.

Interpreting the test results 

Positive result

Any color development in the sample spots indicates the presence of anti-Leptospira 
antibody in the sample. 

Negative result

Only positive control spot develops color. 

Invalid results

• Background — If the sample is allowed to flow past the activation circle, 
background color may result. Some background color is normal.  
However, if colored background obscures test result, repeat the test.

• No color development — If the positive control does not develop color,  
repeat the test.

Performance summary by MAT Titer 

Canine Leptospira Antibody Test Kit

For veterinary use only. Réservé à l’usage vétérinaire.

English version Version française

Symbol descriptions

Use by date
 

Authorized representative in  
the European Community  Batch code (lot)

Serial number Consult instructions for use

  Temperature limitation In vitro diagnostic

Manufacturer Date of manufacture

Catalog number

Descriptions des symboles

À utiliser avant la date
 

Représentant agréé pour la 
Communauté européenne  Numéro de lot

Numéro de série Consulter la notice d’utilisation

  Limite de température Diagnostic in vitro

Fabricant Date de fabrication

Numéro de catalogue

Symbol-Beschreibungen

Verwendbar bis
 Autorisierte EG-Vertretung

  Chargenbezeichnung (Ch.-B.)

Seriennummer Gebrauchsinformation beachten

  Zulässiger Temperaturbereich In-vitro-Diagnostikum

Hersteller Herstellungsdatum

Katalognummer

Descripciones de los símbolos

Usar antes de
 

Representante autorizado en
la Comunidad Europea  Código de lote (Lote)

Número de serie Consultar las instrucciones de uso

  Límite de temperatura Diagnóstico in-vitro

Fabricante Fecha de fabricación

Número de catálogo

Descrições do símbolo

Data de Vencimento
 

Representante autorizado na 
Comunidade Europeia  Número de Partida (Lote)

Número de série Consulte instruções para o uso

  Limite de temperatura Diagnóstico in-vitro

Fabricante Data de Fabricação

Número de catálogo

Descrizione dei simboli

Usare entro
 

Rappresentante autorizzato 
nella Comunità Europea  Codice del lotto (partita)

Numero di serie Consultare le istruzioni per l’uso

  Limite di temperatura Diagnostico in vitro

Ditta produttrice Data di produzione

Numero di catalogo
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SNAP* Lepto  
Для диагностики in-vitro с целью выявления антител к Leptospira (Лептоспироз)  
в сыворотке собак.

Меры предосторожности и предупреждения 
• Все отходы перед утилизацией необходимо подвергнуть соответствующему 

обеззараживанию.

• Не смешивайте компоненты тест-наборов с компонентами из других  
номеров партий.

• Не используйте устройство SNAP, если оно было активировано до  
добавления образца.

• Данный тест-набор не различает антитела к патогенным и непатогенным 
сероварам лептоспир.

• Этот тест-набор не различает антитела, выработанные в результате 
естественного инфицирования организма, и антитела, выработанные  
в результате вакцинации.

• Для определения факторов опасности см. паспорт безопасности материалов 
для соответствующей страны.

Хранение 
• Хранить при 2–8°C до даты истечения срока годности.
• Перед началом проведения теста все компоненты должны иметь комнатную 

температуру (18–25°C).

Компоненты набора 
Изделие Реагенты Количество

1
1 флакон с конъюгатом антигена Leptospira 
(Лептоспироз): HRPO (с ProClinTM 150 в  
качестве консерванта) 

3,8 мл

2 Устройство SNAP 5 или 10
 Реагенты, содержащиеся в каждом устройстве:
 Промывочный раствор (с ProClinTM 150 в качестве консерванта) 0,4 мл

 Раствор субстрата 0,6 мл
Другие компоненты: пипетки для переноса, пробирки для образцов,  
штатив для реагентов

ОСТОРОЖНОСТЬ

Конъюгат - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313: Может 
вызывать аллергическую кожную реакцию. Вредно для водных 
организмов с долгосрочными последствиями. Не вдыхать туман/пары. 
Пользоваться защитными перчатками. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: 
Промыть большим количеством воды с мылом. При раздражении  
кожи и появлении сыпи: обратиться к врачу.

Промывочный раствор - H317/H319/H402/H412/P261/P280/
P305+P351+P338/P337+P313/P333+P313: Может вызывать аллергическую 
кожную реакцию. Вызывает серьезное раздражение глаз. Вредно для 
водных организмов. Вредно для водных организмов с долгосрочными 
последствиями. Избегать вдыхания тумана/ паров.  
Пользоваться защитными перчатками/ средствами защиты глаз/ лица.  
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и 
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение 
глаз продолжается: обратиться к врачу. При раздражении кожи и 
появлении сыпи: обратиться к врачу.

Информация об образцах 
• Перед началом проведения теста образцы должны иметь комнатную 

температуру (18–25°C).

• Допускается использование как свежих образцов сыворотки, так и образцов, 
хранившихся при 2–8°C на протяжении до одной недели.

• Образцы сыворотки, предназначенные для более длительного хранения, 
можно заморозить (при –20°C или ниже), а перед использованием 
центрифугировать.

• Гемолиз или липемия образцов не влияют на результат.

Процедура выполнения теста 
1. Позвольте всем компонентам прогреться до комнатной температуры  

(18–25°C) на протяжении 30 минут. Не нагревать.

2. С помощью предоставленной пипетки добавьте  
3 капли образца в чистую пробирку.

3. Держа флакон вертикально, добавьте  
в пробирку 4 капли конъюгата.

4. Закройте пробирку пробкой и  
тщательно перемешайте содержимое,  
перевернув пробирку 3–5 раз.

5. Поместите устройство на горизонтальную  
поверхность. Перенесите все содержимое  
пробирки в лунку образца, следя за тем,  
чтобы оно не попало за пределы лунки.

 Образец пройдет через окно результата  
и достигнет активационного круга через  
30–60 сек. Некоторое количество образца  
может остаться в лунке.

6. КАК ТОЛЬКО в активационном круге появится окрашивание, сильно нажмите 
на активатор, пока он не сравняется с корпусом устройства. 

 
Примечание: Некоторые образцы могут не достичь активационного круга за 
60 сек, в связи с чем окрашивание в нем не появится. В таком случае нажмите 
активатор после прохождения образца через окно результата.

7. Результат следует считывать через 10 минут.

 Примечание: Окрашивание пятна положительного контроля может 
развиться быстрее, однако результаты теста будут готовы только  
через 10 минут.

Интерпретация результатов теста 
Положительный результат
Развитие любого окрашивания пятна образца указывает на присутствие в образце 
антител к Leptospira (Лептоспироз). 

Отрицательный результат
Развитие окрашивания наблюдается только в контрольном пятне. 

Недействительный результат
• Фоновое окрашивание: Если допустить прохождение образца за 

активационный круг, возможно появление фонового окрашивания. 
Небольшое фоновое окрашивание является нормальным. Однако если 
фоновое окрашивание мешает считать результат, тест необходимо повторить.

• Отсутствие развития окрашивания: при отсутствии окрашивания в 
положительном контроле тест необходимо повторить.

Сводные данные о точности анализа, на основании титра мАт 

SNAP* Lepto 

Diagnostyka in vitro umożliwiająca wykrywanie przeciwciał przeciwko Leptospira 
w próbkach surowicy psów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

• Należy odkazić użyte materiały przed ich wyrzuceniem.
• Nie wolno mieszać składników z zestawów o różnych numerach seryjnych.
• Nie należy korzystać z testera SNAP aktywowanego przed dodaniem próbki.
• Ten zestaw testowy nie pozwala na rozróżnienie przeciwciał przeciwko 

patogennym i niepatogennym serowarom Leptospira.
• W tym zestawie testowym nie ma możliwości odróżnienia przeciwciał 

wytworzonych w wyniku naturalnego zakażenia drobnoustrojem i w  
wyniku szczepienia.

• Regionalną identyfikację zagrożeń można znaleźć w karcie charakterystyki 
substancji niebezpiecznej dla danego kraju.

Warunki przechowywania 

• Przechowywać w temperaturze 2–8°C do upływu terminu ważności.
• Wszystkie składniki muszą osiągnąć temperaturę pokojową (18–25°C)  

przed przeprowadzeniem testu.

Zawartość zestawu 

Pozycja Odczynniki Ilość

1 1 butelka antygenów przeciwko Leptospira: koniugat HRPO 
(konserwowany środkiem ProClinTM 150) 3,8 ml

2 Tester SNAP 5 lub 10

 Odczynniki znajdujące się w każdym testerze:

 Roztwór do płukania (konserwowany środkiem ProClinTM 150) 0,4 ml

 Roztwór substratu 0,6 ml

 Inne elementy: pipety, probówki oraz stojak na odczynniki

UWAGA

Koniugat - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313:  
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania mgły/par. Stosować rękawice 
ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.  
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić 
się pod opiekę lekarza.

Roztwór do płukania - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/
P337+P313/P333+P313: Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco 
na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne. Działa szkodliwie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania mgły/par. Stosować 
rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli 
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania 
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku 
wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.

Informacje dotyczące próbek 

• Przed rozpoczęciem testu próbki muszą osiągnąć temperaturę pokojową (18–25°C).
• Do przeprowadzenia testu można wykorzystać surowicę, świeżo pobraną lub 

przechowywaną w temperaturze 2–8°C nie dłużej niż tydzień.
• W przypadku dłuższego przechowywania surowicę można zamrozić 

(w temperaturze -20°C lub niższej) i  ponownie odwirować przed użyciem.
• Zhemolizowane lub lipemiczne próbki nie wpływają na wyniki testu.

Procedura wykonywania testu 

1. Przed użyciem wszystkie składniki należy pozostawić na 30 minut  
w temperaturze pokojowej 18–25°C. Nie podgrzewać.

2. Dołączoną do zestawu pipetą przenieść 3  
krople próbki do nowej probówki.

3. Trzymając butelkę pionowo, dodać 4 krople  
koniugatu do probówki 

4. Zatkać probówkę i dokładnie wymieszać,  
odwracając 3–5 razy.

5. Umieścić tester na poziomej powierzchni.  
Wlać całą zawartość probówki do studzienki,  
nie rozlewając zawartości poza studzienkę.

 Próbka przepłynie przez okienko wyników,  
osiągając okienko aktywacji w ciągu od 30  
do 60 sekund. Część próbki może pozostać  
w studzience na próbkę.

6. Gdy w okienku aktywacji PO RAZ PIERWSZY pojawi się kolor, wcisnąć mocno 
aktywator, tak aby znalazł się na jednym poziomie z resztą testera. 

 
Uwaga: Niektóre próbki mogą nie spłynąć do okienka aktywacji w ciągu 60 
sekund, w związku z czym okienko może nie zmienić koloru. W takim przypadku 
należy nacisnąć aktywator po tym, jak próbka przepłynie przez okienko wyników.

7. Odczytać wynik testu po upływie 10 minut.

 Uwaga: Punkt kontroli dodatniej może wybarwić się wcześniej, ale przed upływem 
10 minut wyniki nie będą kompletne.

Interpretacja wyników testu 

Wynik dodatni

Każde wybarwienie w punktach próbek oznacza obecność przeciwciał przeciwko 
Leptospira w próbce. 

Wynik ujemny
Wybarwia się tylko punkt kontroli dodatniej. 

Wyniki nieważne

• Tło — Jeżeli próbka przepłynie przez okienko aktywacji, może to doprowadzić 
do wybarwienia tła. Niewielkie wybarwienie tła jest normalne. Jeżeli kolorowe tło 
przysłania wynik, należy powtórzyć test.

• Brak wybarwienia — Jeżeli punkt kontroli dodatniej nie wybarwi się, należy 
powtórzyć test.

Zestawienie wydajności według miana MAT 

SNAP* Lepto  
In vitro diagnostikum na stanovenie protilátok anti-Leptospira v sére psov.

Bezpečnostné opatrenia a varovania  
• Všetky odpady je potrebné pred odstránením príslušne dekontaminovať.

• Nezamieňajte komponenty zo súprav s rôznymi sériovými číslami.

• Nepoužívajte SNAP-tester, ktorý bol aktivovaný pred pridaním vzorky.

• Táto testovacia súprava nedokáže rozlíšiť protilátky proti patogénnym a 
nepatogénnym sérovarom mikroorganizmov Leptospira.

• Táto testovacia súprava nedokáže rozlíšiť protilátky vytvorené následkom 
prirodzenej infekcie organizmu a protilátky vytvorené po vakcinácii.

• Informácie o identifikácii rizík na oblastnej úrovni nájdete na karte bezpečnostných 
údajov materiálu, ktorá je špecifická pre danú krajinu.

Uskladnenie  
• Skladujte pri teplote 2–8°C do dátumu exspirácie.

• Všetky komponenty musia mať pred vykonaním testu izbovú teplotu (18–25°C).

Súčasti testovacej súpravy  
Položka Reagencie Množstvo

1
1 fľaštička antigénu Leptospira: konjugát HRPO 
(konzervovaný pomocou ProClinTM 150) SNAP-tester  

3,8 ml

2 SNAP-tester 5 alebo 10

Činidlá obsiahnuté v každom zariadení:

 Premývací roztok (konzervovaný pomocou ProClinTM 150) 0,4 ml

 Roztok substrátu 0,6 ml

 Ďalšie súčasti súpravy: pipety, skúmavky na vzorky, stojan na reagencie

POZOR

Konjugát - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313:  
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými 
účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE 
S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie  
pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Premývací roztok - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/
P337+P313/P333+P313: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy. Škodlivý pre vodné organizmy, s 
dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Noste ochranné rukavice/
ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne 
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte 
ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku 
pomoc/starostlivosť. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: 
vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Informácie o vzorke  
• Pred začatím testu musia byť všetky vzorky temperované na izbovú teplotu (18–25°C).

• Možno použiť čerstvé krvné sérum alebo sérum skladované pri teplote 2–8°C, a to 
maximálne po dobu jedného týždňa.

• Pri dlhšom uchovávaní musí byť sérum zmrazené (najmenej –20°C) a po rozmrazení 
znovu odstredené.

• Hemolyzované alebo lipemické vzorky neovplyvnia výsledky testu.

Postup testovania  
1. Pred použitím nechajte všetky zložky temperovať na izbovú teplotu 18–25°C počas 

30 minút. Neohrievajte.

2. Pomocou dodanej pipety nadávkujte 3 kvapky  
vzorky do novej skúmavky na vzorky

3. Pridajte 4 kvapky konjugátu zo zvisle  
držanej fľaštičky do skúmavky so vzorkou.

4. Skúmavku na vzorky utesnite uzáverom a obsah  
prevrátením 3 až 5-krát dôkladne premiešajte. 

5. Zariadenie umiestnite na vodorovný povrch.  
Do jamky na vzorku pridajte celý obsah  
skúmavky na vzorky. Dbajte na to, aby ste  
obsah nevyliali mimo jamky na vzorku.

 Testovaná tekutina teraz preteká výsledkovým  
okienkom a v priebehu 30-60 sekúnd dôjde k  
aktivačnému krúžku. Je možné, že malý zvyšok  
vzorky zostane v jamke na vzorku.

6. Keď sa aktivačný krúžok PRVÝKRÁT sfarbí, zatlačte pevne aktivátor tak, aby  
správne lícoval s testerom. 

 

Poznámka: Niektoré vzorky nedotečú v priebehu 60 sekúnd k aktivačnému krúžku 
a krúžok sa nesfarbí. V tomto prípade stlačte aktivátor, hneď ako pretiekla vzorka 
výsledkovým okienkom.

7. Po po uplynutí 10 minút odčítajte výsledok.

 Poznámka: Pozitívna kontrola sa môže sfarbiť skôr, výsledky sú však plnohodnotné 
až po uplynutí 10 minút.

Interpretácia výsledkov testu  

Pozitívny výsledok

Akákoľvek farba v terčíku vzorky naznačuje prítomnosť protilátky anti-Leptospira  
vo vzorke. 

Negatívny výsledok
Výsledok je negatívny, ak sa objaví farebná reakcia len v terčíku pozitívnej kontroly. 

Neplatné výsledky

• Pozadie - Ak vzorka pretečie za aktivačný krúžok, môže to mať za následok 
sfarbenie pozadia. Čiastočné sfarbenie pozadia je normálne. Ak však ruší  
farebné pozadie výsledok testu, je potrebné test opakovať.

• Žiadne sfarbenie - Ak sa pozitívna kontrolná vzorka nesfarbí, test zopakujte.

Zhrnutie výkonu MAT titra 

SNAP* Lepto  

In vitro diagnostika ke zjištění protilátek proti bakteriím rodu Leptospira v séru psů.

Bezpečnostní opatření a upozornění  

• Veškerý odpad je třeba před likvidací řádně dekontaminovat.

• Nemíchejte komponenty ze souprav s různými sériovými čísly.

• Nepoužívejte SNAP test, který byl aktivován před přidáním vzorku.

• Tato testovací souprava nedokáže rozlišit protilátky proti patogenním a  
nepatogenním sérovarům bakterií rodu Leptospira.

• Tato testovací souprava nedokáže rozlišit mezi protilátkami vytvářenými 
organismem v důsledku přirozené infekce a postvakcinačními protilátkami.

• Oblastní identifikaci nebezpečí naleznete v bezpečnostním listu jednotlivých zemí.

Skladování  

• Uchovávejte při teplotě 2–8°C až do data expirace.

• Před provedením testu musí být všechny součásti soupravy temperovány na 
pokojovou teplotu (18–25°C).

Součásti soupravy  
Položka Reagencie Množství

1 1 lahvička antigenu Leptospira: konjugátu HRPO 
(konzervovaný ProClinTM 150) 3,8 ml

2 SNAP test 5 nebo 10

 Reagencie obsažené v každém testu:

 Promývací roztok (konzervovaný ProClinTM 150) 0,4 ml

 Roztok substrátu 0,6 ml

 Další součásti: dávkovací pipety, zkumavky na vzorky a stojánek na reagencie

VAROVÁNÍ

Konjugát - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313:  
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. Zamezte vdechování mlhy/par. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S 
KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Promývací roztok - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/
P337+P313/P333+P313: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné 
podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. Zamezte vdechování mlhy/par. Používejte ochranné rukavice/
ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření.

Informace o vzorku  

• Před zahájením testu musí být vzorky temperovány na pokojovou teplotu 18–25°C.

• Může se použít čerstvé sérum nebo uchovávané až po dobu jednoho týdne  
při teplotě 2–8°C.

• Pro delší skladování může být sérum zmrazeno (na teplotu -20°C nebo nižší) a  
před použitím znovu odstředěno.

• Hemolyzované nebo lipemické vzorky neovlivní výsledky testu.

Postup testování  

1. Před použitím nechte všechny složky temperovat na pokojovou teplotu  
18–25°C po dobu 30 minut. Nezahřívejte.

2. Pomocí dodané pipety nakapejte 3 kapky  
vzorku do nové zkumavky na vzorek.

3. Přidejte 4 kapky konjugátu ze svisle držené  
lahvičky do zkumavky se vzorkem. 

4. Uzavřete zkumavku a 3–5krát ji obraťte,  
aby se obsah důkladně promíchal.

5. Položte SNAP test na vodorovný povrch. Přidejte  
celý obsah zkumavky se vzorkem do testovací  
jamky tak, aby nedošlo k potřísnění okolí jamky.

 Vzorek proteče výsledkovým okénkem a během  
30–60 vteřin dosáhne aktivačního kroužku.  
Část vzorku může zůstat v testovací jamce.

6. Jakmile se POPRVÉ objeví v aktivačním kroužku zabarvení, zatlačte pevně aktivátor 
tak, aby správně lícoval s okrajem SNAP testu.  

 
Poznámka: Některé vzorky nedotečou během 60 vteřin k aktivačnímu kroužku  
a kroužek se nezbarví. V tomto případě stlačte aktivátor, jakmile protekl vzorek 
výsledkovým okénkem.

7. Po 10 minutách odečtěte výsledek testu.

 Poznámka: Pozitivní kontrola se může zbarvit dříve, výsledky jsou však 
plnohodnotné teprve po uplynutí 10 minut.

Interpretace výsledků testu  

Pozitivní výsledek
Jakákoli barva v terčíku vzorku naznačuje přítomnost protilátky proti bakteriím rodu 
Leptospira ve vzorku. 

Negativní výsledek
Barevná reakce se objeví pouze v terčíku pozitivní kontroly. 

Neplatné výsledky
• Pozadí — Když vzorek projde přes aktivační kroužek, může vzniknout barevná 

reakce na pozadí. Slabší barevná reakce pozadí je normální. Pokud však ruší 
barevné pozadí výsledek testu, je nutno test opakovat.

• Žádné zbarvení — Nedojde-li k vytvoření barevné reakce na místě pozitivní 
kontroly, je nutno test opakovat.

Shrnutí výkonu MAT titru  

SNAP* Lepto 

In-vitro-diagnostische test voor het opsporen van anti-Leptospira antilichamen  
in honden serum.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen 

• Afval dient behoorlijk ontsmet te worden alvorens het wordt weggegooid.

• Voor ieder monster, alleen onderdelen met dezelfde partijnummers gebruiken.

• Indien u een SNAP-instrument gebruikt, eerst een monster toevoegen, alvorens u 
het instrument activeert.

• Deze test kan geen onderscheid maken tussen antilichamen tegen pathogene en 
niet-pathogene serotypen van Leptospira.

• Deze test kan geen onderscheid maken tussen antilichamen opgebouwd door een 
natuurlijke infectie met het organisme en die door vaccinatie.

• Raadpleeg het landspecifieke veiligheidsinformatieblad voor de identificatie van 
regionale gevaren.

Opslag  

• Bewaren bij een temperatuur van 2–8°C tot de uiterste gebruiksdatum.

• Alle onderdelen moeten op kamertemperatuur (18–25°C) zijn voordat de test  
wordt uitgevoerd

Kitonderdelen 

Artikel Reagens Hoeveelheid

1
1 fles antigeen Leptospira-conjugaat  
(Geconserveerd met ProClinTM 150)

3,8 ml

2 SNAP-instrument 5 of 10

 Reagentia in elk instrument:

 Spoelvloeistof (Geconserveerd met ProClinTM 150) 0,4 ml

 Substraatvloeistof 0,6 ml

 Overige onderdelen: transferpipetten, buisjes en reagensrek

WAARSCHUWING

Conjugaat - H317/H412/P261/P280/P302+P352/P333+P313: Kan een 
allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen. Inademing van nevel/dampen 
vermijden. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE 
HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts 
raadplegen.

Spoelvloeistof - H317/H319/H402/H412/P261/P280/P305+P351+P338/
P337+P313/P333+P313: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen. 
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Inademing van nevel/dampen vermijden. Beschermende handschoenen/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij huidirritatie  
of uitslag: een arts raadplegen.

Monsterinformatie 

• De monsters moeten op kamertemperatuur 18–25°C zijn voordat met de 
testprocedure wordt begonnen.

• Er kan serum, worden gebruikt, hetzij vers of maximaal één week oud indien  
bij 2–8°C bewaard.

• Voor langere bewaring kunnen serum worden bevroren (-20°C of kouder), maar 
dient de serum of plasma opnieuw te worden gecentrifugeerd voor gebruik.

• Gehemolyseerde, icterische of lipemische monsters hebben geen invloed op  
het testresultaat.

Testprocedure 

1. Laat alle onderdelen 30 minuten bij kamertemperatuur 18–25°C equilibreren  
indien ze in de koelkast zijn bewaard. Niet verwarmen. 

2. Met de meegeleverde pipet  
3 druppels monster in een  
nieuw monsterbuisje doseren.

3. Terwijl u het flesje verticaal houdt  
4 druppels conjugaat aan het  
testbuisje toevoegen. 

4. De dop op het monsterbuisje zetten  
en de inhoud grondig mengen door  
het buisje 3-5 keer om te draaien.

5. Het instrument op een horizontaal oppervlak  
zetten. De hele inhoud van het monsterbuisje  
aan de monsterholte toevoegen, waarbij u  
ervoor oppast dat u de inhoud ervan niet  
buiten de monsterholte laat spatten.

 Het monster stroomt langs het resultaatvenster en  
bereikt de activeercirkel na ongeveer 30–60 seconden.  
Er kan wat monster in de monsterholte achterblijven. 

6. Wanneer er VOOR HET EERST kleur in de activeercirkel verschijnt, stevig op de 
activator drukken totdat deze gelijk is met de behuizing van het instrument. 

 

NB.: Sommige monsters stromen niet binnen 60 seconden naar de activeercirkel 
en het kan dus zijn dat er geen kleur in de cirkel verschijnt. In dat geval op de 
activator drukken nadat het monster langs het resultaatvenster is gestroomd. 

7. De testresultaten na 10 minuten aflezen.

 NB.: De positieve controle kan zich spoediger ontwikkelen,  
maar de resultaten zijn niet volledig tot 10 minuten.

De testresultaten interpreteren 

Positieve resultaten

Alle kleurontwikkeling in de monsterstippen geeft de aanwezigheid van anti-Leptospira 
antistof in het monster aan.

Negatieve resultaten 

Er ontwikkelt zich alleen kleur in de positieve controle.

Ongeldige resultaten 

• Achtergrond — Als u het monster voorbij de activeercirkel laat stromen,  
kan er achtergrondkleur ontstaan. Een beetje achtergrondkleur is normaal.  
Als de gekleurde achtergrond echter het testresultaat onduidelijk maakt,  
dient u de test te herhalen.

• Geen kleurontwikkeling — Als de positieve controle geen kleur ontwikkelt, dient u 
de test te herhalen.

Samenvatting van de prestaties per MAT titer 

Testovací souprava pro průkaz protilátek proti  
bakteriím rodu Leptospira u psů

Testkit voor canine Leptospira antilichaam Testovacia súprava na stanovenie protilátok proti psím 
baktériám rodu Leptospira

Zestaw testowy do wykrywania przeciwciał  
Leptospira u psów

Тест-набор для выявления антител к Leptospira 
(лептоспироза) у собак

Jen pro veterinární použití.Enkel voor veterinair gebruik. Len na veterinárne použitie Tylko do celów weterynaryjnych. Только для применения в ветеринарии.
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Popis symbolů

Datum použitelnosti
 

Pověřený zástupce v  
Evropském společenství  Číslo šarže (výrobní dávky)

Výrobní číslo Nahlédněte do návodu k použití

  Teplotní omezení Diagnostika in-vitro

Výrobce Datum výroby

Katalogové číslo

Opisy symboli

Termin ważności
 

Upoważniony przedstawiciel  
na terenie Wspólnoty Europejskiej  Kod partii (serii)

Numer seryjny Przed użyciem zapoznać się 
z instrukcją obsługi

  Zakres temperatur Do diagnostyki in vitro

Producent Data produkcji

Numer katalogowy

Описание обозначений

Годен до
 

Уполномоченный представитель  
в Европейском сообществе  Код партии (серии)

Серийный номер См. инструкции по применению

  Ограничение температуры Для диагностики in vitro

Производитель Дата производства

Номер по каталогу

Popis symbolov

Dátum spotreby
 

Autorizovaný zástupca v  
Európskom spoločenstve  Kód série (Šarža)

Sériové číslo Prečítajte si návod na používanie

  Teplotné obmedzenie Diagnostika in-vitro

Výrobca Dátum výroby

Katalógové číslo
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Symboolomschrijvingen

Houdbaar tot
 

Bevoegde vertegenwoordiger in de 
Europese Gemeenschap  Batch Code (Lot)

Serienummer Raadpleeg handleiding vóór gebruik

  Temperatuurgrenzen Voor in-vitrodiagnostiek

Fabrikant Datum van vervaardiging

Catalogusnummer

SNAP — это товарный знак или зарегистрированный товарный знак 
компании IDEXX Laboratories, Inc. или ее филиалов в Соединенных 
Штатах и/или других странах.

Патентная информация: idexx.com/patents.
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Správnĕ Nesprávnĕ

Aktivátor je nedostatečně zamáčknutý6

Goed Fout

Niet volledig ingedrukt

Aktivátor

Jamka na vzorek

Aktivační kroužek

Výsledkové okénko

5

Activator

Monsterholte

Activeercirkel

Resultaatvenster

5
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3

2
3

3
4

3
4

4

4

Aktivátor

Jamka na vzorku

Aktivačný krúžok

Výsledkové okienko

5

2
3

3
4

4

6

Správne Nesprávne

aktivátor nie je úplne stlačený

Aktywator

Studzienka na próbkę

Okienko aktywacji

Okienko wyników

5

2
3

3
4

4

6

Dobrze Źle

Wciśnięty częściowo

Активатор

Лунка для образца

Активационный круг

Окно результата

5

2
3

3
4

4

6

Правильно Неправильно

Неполное 
нажатие

Monster stip
Positieve controle

Terčík vzorku
Pozitivní kontrola

Terčík vzorku
Pozitivní kontrola Punkt próbki

Kontrola dodatnia

Пятно образца
Положительный контроль

Titer niveau % Positief

100 75

200 45

400 55

800 71

1600 74

3200 67

>6400 100

100

200

400
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3200

6400

12800

25600

51200

102400

>102400
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20
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35
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5

5

3
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 SNAP positief

 SNAP negatief

Titer SNAP resultaten*

*De getoonde data laat het totale aantal MAT positieven zien per titer.

Макс. титр % положит.
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 SNAP Положительный

 SNAP Отрицательный

Титр Результат SNAP-теста*

*Числа показывают общее число мАт-положительных образцов на титр.

Najwyższe miano % wyników 
dodatnich

100 75

200 45

400 55

800 71

1600 74

3200 67

>6400 100
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 SNAP Dodatni

 SNAP Ujemny

Miano  Wyniki SNAP*

*Powyższe zestawienie przedstawia, ile próbek miało dodatnie przeciwciała MAT w danym mianie.

Vrchol titru % pozitivních
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800 71

1600 74

3200 67

>6400 100

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

25600

51200

102400

>102400

8

20

29

35

23

9

5

6

5

5

3

2
 Pozitivní SNAP

 Negativní SNAP

Titr  Výsledky SNAP testu*

*Zobrazená čísla představují celkový počet MAT pozitivních vzorků v titru.

Vrchol titra % pozitívnych

100 75

200 45

400 55

800 71

1600 74
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 Pozitívny SNAP

 Negatívny SNAP

Titer  Výsledky SNAP testu*

*Čísla predstavujú celkový počet MAT pozitívnych vzoriek v titre.


